






Pakiet 1

Załącznik nr 2a do siwz






Parametry techniczne  analizatora  do immunochemii   

	L.p.
	Parametry 
	Wymagane 
	Oferowane

	1.
	Aparat wieloparametrowy, typ kompaktowy do ustawienia na stole – nie starszy niż 2012
	Tak
	

	2.
	Oznaczenia wykonywane metodą immunoenzymatyczną
	Tak
	

	3.
	Ilość oznaczeń wykonywana równocześnie – min. 30
	Tak, podać
	

	4.
	Możliwość wykonywania badań „citowych” bez konieczności przerywania pracy aparatu
	Tak
	

	5.
	Stabilność kalibracji i rekalibracji – min. 14 dni
	Tak, podać
	

	6.
	Trwałość kalibracji
	Tak, podać
	

	7.
	Wbudowany system kontroli jakości i możliwość graficznego przedstawienia wartości  kontroli wg reguł Westagarda
	Tak
	

	8.
	Termin ważności odczynników – 3-6 miesięcy
	Tak, podać
	

	9.
	Kompletne zestawy odczynników ( kontrole i kalibratory wchodzące w skład zestawu)
	Tak
	

	10.
	Możliwość wykonywania badań :
	
	

	a)
	Hormonalnych
	Tak
	

	b)
	Wirusologicznych
	Tak
	

	c)
	Markerów nowotworowych
	Tak
	

	d)
	Chorób infekcyjnych
	Tak
	

	e)
	Diagnostyki mięśnia sercowego
	Tak
	

	f)
	Diagnostyki anemii
	Tak
	

	g)
	Monitorowania stężenia leków
	Tak
	

	h)
	Alergologicznych
	Tak
	

	i)
	Innych niż wyżej wymienionych
	Podać
	

	11.
	Aparat powinien umożliwiać:
	
	

	a)
	Wykonywanie badań w serii i pojedynczo bez podnoszenia kosztów
	Tak
	

	b)
	Trwałość odczynników gotowych do użycia dłuższa niż 3 miesiące po otwarciu opakowania. Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu ważności zawartych w nim odczynników.


	Tak


	

	c)
	Maksymalna objętość surowicy lub osocza wymagana dla jednego oznaczenia wynosi 200  μl                  ( wraz z objętością martwą)
	Tak
	

	d)
	Oznaczanie wielu parametrów w tym samym czasie
	Tak
	

	12..
	Aparat powinien posiadać :
	
	

	a)
	Czytnik kodów kreskowych wewnętrzny i zewnętrzny
	Tak
	

	b)
	System podtrzymania pracy aparatu przez min. 20 minut
	Tak
	

	c)
	Możliwość podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego MARCEL – dwukierunkowa komunikacja
	Tak
	

	d)
	Instrukcję obsługi w języku polskim Oferent dostarczy w dniu instalacji aparatu
	Tak
	

	e)
	Świadectwo CE
	Tak
	

	13.
	Inne możliwości aparatu
	Podać
	

	14.
	Oferent gwarantuje :
	
	

	a)
	Bezpłatne przeszkolenie personelu w obsłudze aparatu, w przypadku zmiany operatora oferent bezpłatnie przeszkoli personel i potwierdzi to certyfikatem
	Tak
	

	b)
	Bezpłatną aktualizację wyrobu i dokumentacji
	Tak
	

	c)
	Usunięcie awarii w czasie max. 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia na koszt Wykonawcy
	Tak
	

	d)
	Wstawienie innego aparatu na czas awarii  pow. 24 godzin w dni robocze lub wykonanie oznaczeń w innym laboratorium i pokrycie różnicy kosztów
	Tak
	

	e)
	Wymianę aparatu po przeprowadzeniu określonej liczby napraw  ( max.  3) tego samego podzespołu, elementu
	Tak
	

	f)
	Oferent w przypadku nieprzewidzianego braku odczynnika, wykona badania w innym laboratorium i pokryje różnicę kosztów
	Tak
	

	g)
	Bezpłatny przegląd analizatora – raz na rok
	Tak
	

	h)
	Oferent zapewni bezpłatny udział w zewnętrznym międzynarodowym programie kontroli jakości dla parametrów zakaźnych( Różyczka, toxoplazmoza, HIV, HCV, HBS)
	Tak
	


Uwaga ! Parametry podane w rubryce „wartości wymagane” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty

Kraj pochodzenia

Nazwa, typ, rodzaj 

Wartość aparatu
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